Протокол

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг
АО «НЦПиДХ» 
г.Алматы										23 апреля 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

1) обоснование применения способа закупа из одного источника:
закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.2) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/108-1  от 17.04.2020 г.
2) краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

	№ лота
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед. изм
	Коли-чество
	Цена, тенге
	Сумма, тенге

	14
	Гелевая карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+
	Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок.
В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B).
Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1).
Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2).
Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2).
Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1).
Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26).
Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI.
Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка).
Микропробирки N/A1 и  N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B).
Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований.
	шт
	1000
	1 045,00
	1 045 000,00

	15
	Гелевая карта для фенотипирования по системе Резус и определения Келл
	Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: С, с, E, e. Должна содержать не менее 8 микропробирок.
В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e (C-E-c-e | C-E-c-e).
Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24)
Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (IgM-антитела человека, клоны MS-258, MS-80)
Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (IgM-антитела человека, клон MS-33)
Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (IgM-антитела человека, клоны MS-16, MS-69).
Одна карта рассчитана на проведение не менее двух тестов.
Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований.
	шт
	175
	1 969,00
	344 575,00

	16
	Гелевая карта для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d)
	Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок.
На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны  в буферной среде с консервантами, смешанные с  поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и  моноклонального анти-C3d,  анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10).
Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований.
	шт
	1000
	1 507,00
	1 507 000,00

	
	Всего:
	
	
	
	
	2 896 575,00



3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

ТОО «Дельрус РК» юридический  адрес: г. Нур-Султан, Сарыарка р-он, ул. Шынгыс д. 2/1, кв.4, договор на сумму 2 896 575,00 (Два миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) тенге, 00 тиын.

4) ТОО «Дельрус РК» соответствует квалификационным требованиям, установленным главой 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).


Специалист Отдела правового 
обеспечения и закупок						Сарсенова Г.М.
